
UltrasonidO: 

- Freojendas de 1 y3 MHl 
-Pul£adoycontinuo{10%,20V*,50%&100%J 
-SalJdas de ddo delrabajo variables 
de16Hz.48Hz.o100Hz 

Corrienfes: 
2 canals de e^timuladdn (2 Polos IFC, 4 
Polos IFt, Galvanica, Alto Volt^je, 
MicrKomente, VMS, TENS, Ruso. Trabert, 
Monofasica Triangular Monofisjca 
Rectangularly OiadJna micas}. 
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Unico equjpo modular preparado para: 




I H^s 6b 25 rornias de onda dinicas. 
1 2 canaLes inriependientes de electrolcrapia. 
T eEMG y sEMG * eGHnuladon electrica. 
f Vl&uatl^aci^ en cDli>r de alfd resotuclin. 

T Mas d& 200 ProtDuli^ Qlnicu. 

T HSs de 100 eletDEnhu de protDcolos definldos porel usuario. 

T Excelenlv bibliateca dlnio que induye bibliahecas anatfimicas y 

patDl6gicas gr^cas a todo color en panfaUa LCD vibrante. 
T Oocunwntacion de resulladm de tnrf^niienhis con 

Tanetas de Datos del Padente. 
iSeai&nGddopa-rddirJgJrun cursolerapiLtico 

djsenadosintenerque modtficarla unidad. 

TFrEcuenddsdeulh'dsonJdodel -SBMht, 
TModMPulsadoaContinuoi10V^20%S0%*10{r"/J. 



• bn . iEHD ^ aiAmD * Etaihnilii biLmiTB am fiBBnuTli 

EHuiJiiihi iJiilHu ^Ukh * DiIh ilil hiiMib 
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rasonido 

1V3MH7 

Protocol OS dfnicos 

D'lversas opciones decabezaL 2. (1.5 y 10 cm2) 

Modos multiples pulsados (tO%. 20%, 50% & 1 00%1. 

Salidas de ado de trabajo vanables de 

* ixciustvwd PhymBQ: 

>/". ^ .^ ,. . . Conexi6nparat«rap[a(omhinada 

ModocnntinuoyPulsado 
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C^lojlo ^utom^ti'co de la energfa entregada 
Multiples apllcadores.17DpcJonesdesde 
LED hastatjpoducha 

y puUStil > 

Frecuenciasde emision vaiiables 
Pratocolos dinicos y definiidos por el usuario 



2 canales de eshmulacton 

Programacidn independiente pan cad a canal 

Corrientes estandar {2 Polos JFQ U Polos IFC, 

Galvanica^PulsadadeAltoVoltaJe, Mkrocorriente, 

VMS, TENS. RusOpTrabert, Monofascia Triangular, 

MonofisicaReGtangularyDiadinimfcasl. 

15 posiddnesde memoria definidas por el usuaria 







